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1. OBJETIVO

Establecer la competencia requerida, y su correspondiente evaluacion, para el esquema de
certificacion de Reparadores Publicos Autorizados (RPA) del INDOCAL.

2. ALCANCE

El Esquema de Reparadores Publicos Autorizados (RPA) del INDOCAL tiene aplicacion a nivel
nacional y especificamente certifica a:

* Reparadores Publicos Autorizados (RPA), que realizan labores de instalacion,
reparacion, mantenimiento, modificacién, ajustes y verificacién de instrumentos de
medicion sujetos al control metroldgico.

* En ese sentido, este esquema tendra tres (3) alcances:

- Reparadores Publicos Autorizados (RPA) de surtidores de combustibles liquidos.

- Reparadores Publicos Autorizados (RPA) de balanzas de uso comercial, salud,
seguridad y medioambiente.

- Reparadores Publicos Autorizados (RPA) de instrumentos medidores de Gas
Licuado de Petréleo (GLP).

3. DEFINICIONES

3.1. Alcance de la certificacion: limites establecidos por el Esquema de Certificacion para la
emision de las certificaciones, dentro de los cuales la persona certificada ha demostrado
poseer un adecuado nivel de competencia técnica especifica.

3.2. Candidato/a: solicitante que ha cumplido con los prerrequisitos especificados y ha sido
admitido en el proceso de certificacion.

3.3. Capacidades: habilidades o los talentos innatos. Dentro de las capacidades pueden estar
incluidas la vision, la audicion, la fuerza, la movilidad, entre otros.

3.4. Certificacion: atestacion de tercera parte relativa a un objeto de evaluaciéon de la
conformidad, con la excepcion de la acreditacidn.

3.5.
persona mencionada ha cumplido los requisitos de certificacidn.

3.6.

en la red controlada de trabajo de la Direccién Ev

Certificado: documento emitido por un Organismo de Certificacion, que indica que la ,
/l"<-/[ (af/)

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los
resultados previstos.
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\}mcﬂ‘\ 3.7. Confiabilidad: indicador del grado de concordancia entre las calificaciones del examen
|| correspondiente a diferentes momentos y lugares de examen, diferentes formas de examen
(? y diferentes examinadores.

3.8. Esquema de certificacion de personas: requisitos sobre competencia y otros,

o C7 relacionados con categorias de ocupaciones especificas o habilidades de personas.
| 3.9. Evaluacion: proceso mediante el cual se evallia el cumplimiento de una persona con los
5 b requisitos del esquema de certificacion.
) @ 3.10. Examen: mecanismo que es parte de la evaluacién, que mide la competencia de un
' candidato por uno o varios medios tales como escritos, orales, practicos y por observacién,
V)q/ como se define en el esquema de certificacidn.

3.11. INDOCAL: El Instituto Dominicano para la Calidad es la Institucién del Estado que
implementara la aplicacion de la Ley No. 166-12- Sistema Dominicano para la Calidad,
como Instituto Nacional de Metrologia (INM), asi como los reglamentos relativos a los
instrumentos de medida, a través del Departamento de Metrologia Legal, y es la autoridad
competente en el ambito del control metroldgico de los instrumentos de medida.

3.12. Inspeccion: evaluacion de la conformidad por medio de observaciones y dictamen. Es
acompafiada, cuando sea apropiado, por mediciones, €ensayos, pruebas o comparacion
con patrones, cuando se trate de metrologia legal.

3.13. Otorgamiento: dictamen del Comité de Certificacion autorizando la entrega del
Certificado de Competencia Personal al (a los) candidato (s) que cumplieron con los
requisitos y completaron satisfactoriamente el ciclo de evaluacién establecido por el
esquema de certificacion correspondiente.

3.14. Parte interesada: individuo, grupo u organizacion afectada por el desempefio de una
persona certificada o del INDOCAL.

3.15. Prerrequisitos: son las condiciones o los requerimientos de un esquema de certificacion
de personas, con los cuales el solicitante debe cumplir previo a ser certificado.

Propietario del esquema: organizacién responsable del desarrollo y mantenimiento de
un esquema de certificacién. Esta organizacién puede ser el INDOCAL, como organismo
certificador, una autoridad oficial, ente regulador u otro con la competencia técnica
aplicable.

Renovacion: evaluacidn realizada al finalizar la vigencia de la certificacion establecida
por el esquema de certificacion.

Nota: el concepto renovacién serd equivalente a recertificacién.

2 de este documento esta disponible en la red controlada de trabajo de la Direccién Evaluacién de la
ar antes de uso.
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3.18. Requisitos de certificacion: conjunto de requisitos especificados, incluidos los JMW\
requisitos del esquema, que se deben cumplir con el fin de obtener o mantener la
certificacion. @ C‘l

3.19. Solicitante: persona que ha presentado una solicitud para ser admitido en el proceso de j D
certificacion.

3.20. Supervision/vigilancia: repeticion sistematica de actividades de evaluacion de la L/6
conformidad como base para mantener la validez de la declaracién de conformidad.

Términos técnicos: vy
<\‘) 0\
3.21. Ajuste de un instrumento de medicion: Conjunto de operaciones realizadas sobre un :) ‘
sistema de medicidn para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a N
valores dados de la magnitud a medir. A‘

3.22. Aprobacion de Modelo: Decisidon de relevancia legal, basada en el informe d
Evaluacion, que el modelo de un instrumento de medida cumple con los requisitos
regulatorios pertinentes y es adecuado para su uso en un area regulada de tal manera

que se espera que proporcione resultados de medicién confiables durante un periodo de m,
tiempo definido. ‘

3.23. Error de medida: diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de e
referencia. f/

3.24. Error maximo permitido: valor extremo del error de medida, con respecto a un valor 5.,
de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, para una
medicién, instrumento o sistema de medida dado.

3.25. Instrumento de medida: Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado
a uno o varios dispositivos suplementarios.

3.26. Metrologia Legal: Rama de la metrologia relacionada con las actividades que resultan
de requerimientos establecidos en reglamentos técnicos, ejercida por el organismo
competente, concerniente a mediciones, unidades, instrumentos y métodos de medida. g?
La cual esta dirigida al aseguramiento metroldgico, en las dreas de salud, medio ambiente,
seguridad y el comercio, siendo su aplicacidén de caracter obligatorio. 7)\,\{5{44)

3.27. Patrones: Medidas materializadas, instrumentos de medidas, materiales de referencia o
sistemas de medidas destinados a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad,

uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. / l/\e

ot ; 3

3.28. Reparador Publico Autorizado (RPA): Persona fisica, quien es evaluado y autorizado
por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) para realizar las labores C ¢

Cepr
/(b2
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establecidas por el Reglamento RTM-007 (vigente) sobre Aprobacién de los Reparadores
Publicos Autorizados.

3.29. Verificaciéon: conjunto de operaciones llevadas a cabo por las autoridades de metrologia
legal y cuyo propésito es la de asegurar y confirmar que los instrumentos de medida
satisfacen los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos Metroldgicos. La
verificacion incluye el examen, el sellado y el precintado.

3.30. Verificacién inicial: verificacion de un instrumento de medicién nuevo, el cual no ha sido
verificado previamente.

3.31. Verificacion periddica: verificacién de un instrumento posterior a la verificacién inicial,
debido al vencimiento del periodo de validez.

3.32. Verificacion complementaria: verificaciéon de un instrumento posterior a una
reparacion.

3.33. Verificacion extraordinaria: verificacion de un instrumento a solicitud de una parte
interesada.

Seran aplicables también las definiciones de los documentos citados en la seccién de Referencias.
4.DESCRIPCION DEL PROCESO

4.1. Descripcion del trabajo y las tareas

Las actividades o tareas que seran realizadas por los candidatos para optar por la
certificacion de reparadores publicos autorizados son:

a) Realizar la inspeccidn visual del instrumento a reparar o ajustar.

b) Mantener un registro documentado de las inspecciones previas realizadas, indicando
fecha, lugar, identificacion de los instrumentos y resultados de la inspeccion.

c) Realizar la comprobacién del instrumento de medicién para verificar el estado en que se
encuentra, para determinar los errores o fallas del mismo.

d) Remover el precinto y/o sello de seguridad colocado por el Departamento de Metrologia
Legal del INDOCAL, cuando el instrumento de medicidn esté fuera del rango establecido
en el reglamento técnico correspondiente y requiera ajustarlo y/o repararlo.

Nota: Cuando se remueva un precinto y/o sello colocado en un instrumento de medicion, el RPA
deberd asentarlo en el formulario informe de Inspeccidn correspondiente y enviarlo via correo
electronico o de manera presencial, al Departamento de Metrologia Legal del INDOCAL en un plazo
menor a 24 horas.

e) Ajustar los equipos de medicién dentro de los margenes de las tolerancias establecidas
de acuerdo al Reglamento Técnico Metroldgico aplicable.

a Aoe " + atA Adienanikia 1a rad rontralac a trabaia de 12 Dirarridn
accumento esta aisponible en la red controlada de trabajo de la Direccién
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f) Concluido el proceso de inspeccién, reparacién, ajuste y comprobacién, colocar el sello
AMARILLO (entregado por el INDOCAL) y precinto numerado (cuando aplique), dejando
el instrumento en servicio. \}MW’\

Nota: EI RPA informara dentro de las préximas 48 horas laborables al Departamento de Metrologia &
Legal del INDOCAL a los fines de que se programe y realice la verificacion metrolégica oficial; O
colocando el sello AZUL o ROJO (de Aprobacién o Rechazo respectivamente).

g) Completar el formulario correspondiente (ANEXO A del RTM No. 007 vigente), el cual
debera entregar una copia al Departamento de Metrologia Legal. ?/

h) Mantener sus patrones de trabajo e instrumentos auxiliares debidamente calibrados en
los laboratorios de Metrologia del INDOCAL. En el caso que el INDOCAL no tenga alcance \J\
de calibracién en determinada magnitud, se podra optar por un laboratorio acreditado en \\}
dicha magnitud. El periodo de vencimiento no debe ser mayor a seis (6) meses para los ®
patrones de trabajo de volumen y flujo, en las demas magnitudes, el periodo de ;
vencimiento sera de un (1) afo. //:

/ 4.2.Competencias y habilidades requeridas

4.2.1. Las competencias y habilidades requeridas para garantizar el buen desemperio del
reparador publico autorizado son:

a) Conocimientos sobre la Ley 166-12 del SIDOCAL y Reglamentos Técnicos
Metroldgicos sobre Aprobacion de los Reparadores Publicos Autorizados. c)\/
b) Conocimientos técnicos sobre del (de los) tipo(s) de instrumento(s) o equipo(s)
metroldgico(s) sobre los cuales realiza sus labores (balanzas, dispensadores de
‘l\ combustibles liquidos, Gas Licuado de Petrdleo (GLP)) )
% ¢) Conocimientos sobre los fundamentos de la metrologia. 6)/{
LA

4.3.Capacidades y pre-requisitos

Los siguientes prerrequisitos y capacidades deberan ser cumplidos por los postulantes al ,.’/
Esquema de Certificacion de Reparadores Publicos Autorizados del INDOCAL: 1/

4.3.1. Pre-requisitos: M
Edad minima de 19 afos; J '

Experiencia demostrable de un (1) afio en el area técnica especifica;

Saber leer y escribir en idioma espafiol; <7

Copia Cedula Identidad y Electoral o documento de identidad valido /g?

Certificado de No Antecedentes Penales;

Evidencia de capacitacidon sobre la Ley 166-12 del SIDOCAL y Reglamento Técnico -

Metroldgico sobre Aprobacidn de los Reparadores PUblicos Autorizados. -’7’)?'7’([(3’)

* Evidencia de capacitacion sobre el Reglamento Técnico Metroldgico del(los) tipo(s) de
instrumento(s) o equipo(s) metroldgico(s) sobre los cuales realiza sus labores e
(balanzas, dispensadores de combustibles liquidos, Gas Licuado de Petréleo (GLP))

*» Certificacion(es) de estudio(s), adiestramientos y talleres realizados sobre los
instrumentos o equipo(s) metroldgico(s) sobre los cuales realiza sus labores;

* Certificado, diploma o evidencia de la realizacién de curso o capacitacion sobre
fundamentos de la metrologia.

= Certificados de calibracion de los patrones de trabajo;

documento esta disponible en la red controlada de trabajo de la Direccién Evaluacién de Ia
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C) = Certificacion médica de apta visual (con o sin lentes);
67 = Certificacion médica de capacidad fisica de movimiento.
3 “ 4.4.Codigo de conducta
r?- El cdédigo de conducta es una declaracién del comportamiento esperado de la persona

' certificada; para estos fines el INDOCAL ha definido el Cédigo de Conducta para la
Certificacion de Personas (OD-DPE-001). El/La solicitante deberd suscribirse a este

DP( cédigo para poder optar por la certificacion de reparador pUblico autorizado.
( Q 4.5.Criterios y métodos para la certificacion inicial y la recertificacion
Q )}\-\ 4.5.1. Criterios/Requisitos de la Certificacién Inicial
\ Para optar por la certificacién de personas de Reparadores Publicos Autorizados (RPA) el
5‘ K solicitante debera:

a) Completar el formulario Solicitud de Certificacién de Personas (FO-DPE-002).

b) Suscribirse al Cédigo de Conducta para la Certificacién de Personas (OD-DPE-001).

¢) Cumplir con los deberes desglosados en las Directrices y Lineamientos sobre el Servicio
de Certificacion de Personas del INDOCAL (OD-DEC-010).

d) Cumplir con los demés requisitos y criterios establecidos en el presente documento.

e) Cubrir los costos del proceso de certificacién de personas de acuerdo con el tarifario
vigente.

Los/as candidatos/as deberan pasar por dos (2) evaluaciones constituidas por un examen
escrito y un examen préactico. Condicionado por lo siguiente:

5;:
%\ a) Para ser admitido/a como candidato/a, el/la solicitante deberd cumplir con todos los
prerrequisitos y requisitos establecidos en el esquema.
b) El/La candidata/a debera aprobar el examen escrito para pasar a la siguiente etapa.
\/ c) Se debera aprobar el examen practico, segun el alcance del esquema.
Todos los/as candidatos/as que no aprueben el examen teérico podran volver a
\ repetirlo. Contardn con un periodo de seis (6) meses durante el cual la solicitud se
J mantiene "valida" (cargos extras aplican, ver “Resolucidon de costos de servicios”,
asociados al esquema). La repeticion no aplica para el examen practico.

% 4.5.2. Métodos de evaluacién de la certificacion inicial
\\\“’w "
' Y 4.5.2.1. Examen Teérico:
N Q\_J El examen tedrico o escrito de los candidatos incluye preguntas de opcién multiple
Q& ﬁ[/” sobre los siguientes temas, de acuerdo al alcance seleccionado:
/ K T

te de este documento esta disponible en la red controlada de trabajo de la Direccién Evaluacion de |

r antes de uso.
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Para todos los alcances:
1. Legislacién (Ley 166-12).
2. Fundamentos de la Metrologia.
3. Normas de Seguridad.
Del (de los) alcance(s) especifico(s) seleccionado(s):

4. Balanzas:

a. Balanzas: caracteristicas, clasificaciones y verificaciones.

b. Procesos de verificacion balanzas.

5. Dispensadores de combustibles liquidos:

a. Tipos y caracteristicas de surtidores de combustibles liquidos.
b. Procesos de verificacion de surtidores de combustibles liquidos.

6. Gas Licuado de Petréleo:

a. Procesos de verificacion de equipos que utilizan GLP.
b. Caracteristicas de surtidores de Gas Licuado de Petréleo (GLP).

Para fines del presente esquema:

1- Se elaboré un banco de 66 preguntas para el alcance de Balanzas, de las cuales
se seleccionaran de manera aleatoria 30 preguntas que conformaran el examen

tedrico, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Cantidad Cantidad
Balanzas preguntas | preguntas/
existentes examen
1. Balanzas: caracteristicas, clasificaciones y 8 5
verificaciones.
2. Procesos de verificacion balanzas 22 10
3. Ley 166-12 12 3
4. Fundamentos de la Metrologia 15 6
5. Legislacién, Normativa de Seguridad 9 6
Total 66 30

2- Se elaboré un banco de 65 preguntas para el alcance de Combustibles Liquidos,
de las cuales se seleccionaran de manera aleatoria 30 preguntas que conformaran

el examen tedrico, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Conformidad, por favor verificar antes de uso.

471/

Cantidad Cantidad
Combustibles Liquidos preguntas | preguntas/
existentes examen
1. Tipos y caracteristicas de surtidores de combustibles 12 5
liguidos.
2. Procesos de \verificacion de surtidores de 17 10
combustibles liquidos
3. Ley 166-12 12 3
4. Fundamentos de la Metrologia 15 6
5. Legislacién, Normativa de Seguridad 9 6
Total 65 30
controlada y vigente de este documento esta disponible en la red controlada de trabajo de la Direccién Evaluacién de la
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3- Se elaboré un banco de 66 preguntas para el alcance de Gas Licuado de Petréleo
(GLP), de las cuales se seleccionaran de manera aleatoria 30 preguntas que
conformaran el examen tedrico, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Cantidad Cantidad
Gas Licuado de Petroleo (GLP) preguntas | preguntas/
existentes examen
1. Procesos de verificacion de equipos que utilizan 24 12
GLP
2. Caracteristicas de Surtidores de Gas Licuado de 6 3
Petrdleo (GLP)
2. ley 166-12 12 3
3. Fundamentos de la Metrologia 15 6
4. Legislacién, Normativa de Seguridad 9 6
Total 66 30

El examen tedrico para cada uno de los alcances tendrd un minimo de aprobacién de
un 70%, con un tiempo de duracion de una (1) hora. Se le otorgard un periodo de
gracia de 30 minutos a las personas de lengua extranjera.

Para fines del examen teorico o escrito se utilizard el Formulario Examen Tedrico
ara Certificacion de Personas (FO-DPE-008).

4.5.2.2. Examen Practico:

Para la evaluacién practica de los RPA, de acuerdo al esquema de certificacion de
personas, se creara un Consejo Técnico Evaluador, que estard conformado por:

a) Un representante de la Direccién de Evaluacién de la Conformidad de INDOCAL;
b) Un representante de la Direccidn de Metrologia de INDOCAL;
¢) Un representante de la Pro Consumidor.

,. El examen practico tendrd una duracién de (2) horas.

- Minimo

Alcance Puntuacién = Calculo segin plantill
aprobacion g pa .

Preparacion del area de trabajo

(a+b)*2=20

Balanzas 100 70 (70%)

Verificacion, ajuste y/o reparaciéon
de balanzas

(a+b+c+d+e+f+g+h)*2=80

cién Evaluacién de |
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Petréleo (GLP)

Verificacion, ajuste y/o reparacion
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Implementacion de reglamentos,
normas y/o manuales
(a+b+c)*2=30
Combustibles 5
Liquidos Lk Rt Verificacién, ajuste y/o reparacion
de los surtidores
(a+b+c+d+e+f+g)*2=70
MR Conocimiento e implementacion de
\ medidas de seguridad en el trabajo
i (a+b+c+d)*2=40
(\;\; Gas Licuado de 100 70 (70%)

de los surtidores

(a+b+c+d+e+f+g+h)*1.5=60

Para fines del examen o evaluacién practica se utilizard el Formulario Planilla de
Examen Practico (FO-DPE-010).

Equipos de Proteccion Personal (EPP) y herramientas de trabajo (si aplica)

Los candidatos deberan disponer de los siguientes EPP para su participacion en la

r)\ prueba practica, acorde a la naturaleza del trabajo a realizar:
%' = Botas, guantes (cuando aplique) y gafas de seguridad
= Chaleco retroreflectivo
\7‘9‘\" = Fajas lumbares (para el alcance de balanzas)
C/L”” = Otros equipos segun lo establecido en el Reglamento aplicable

Herramientas de trabajo:

El candidato deberd disponer de los equipos y herramientas de trabajo adecuadas % ;
para el (los) alcance(s) seleccionado(s).

El candidato se asegurara que los equipos y herramientas de trabajo tengan la
calibracion y mantenimiento adecuado, asegurandose de que estas estén en
condiciones éptimas para su uso.

4.5.3. Criterios y métodos de evaluacion para la recertificacion

La certificacion tendra un periodo de vigencia de dos (02) afios.

La ver
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Durante ese periodo, la persona certificada debera:

a) Demostrar su actualizacién de estudios en el (en los) alcance(s) certificado(s)
mediante capacitaciones u otras aplicables, realizada en una institucién educativa
nacional o internacional cuya situacién legal sea reconocida.

b) No haber incurrido en ninguno de los criterios establecidos para la suspension o
retiro de la certificacion.

¢) Asimismo, la persona certificada, finalizada la vigencia de su certificacion, deberd
pasar nuevamente por el examen tedrico para la renovacion de esta.

En el siguiente ciclo de certificacion (a 4 afios de la certificacién inicial) la persona
certificada deberd pasar nuevamente por todos los métodos de evaluacion
establecidos en este esquema (evaluacién tedrica y practica).

Se otorgara un periodo de gracia de tres (3) meses para renovar la certificacion,
después del vencimiento de la misma. En caso de no renovar durante este periodo,
debera realizar el proceso como lo establece la certificacién inicial. El RPA no podra
ejercer sus funciones desde la fecha de vencimiento de su certificacién ni durante el
periodo de gracia.

L\j\ 4.6.Métodos y criterios de vigilancia

[7\/

El esquema de certificacién de personas de Reparadores Publicos Autorizados (RPA), no
conllevara actividades de vigilancia. Para esto, el Comité de Esquema ha tomado en
consideracion la corta duracién del ciclo de recertificacién y otros controles establecidos por
el Reglamento Técnico vigente.

-7.Criterios para suspender y retirar certificacion

5
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Los criterios para suspender o retirar la certificacién de personas de Reparadores Publicos
Autorizados estan establecidos en el documento definido por el INDOCAL para estos fines

Directrices y Lineamientos sobre el Servicio de Certificacion _de Personas del
INDO

CAL (OD-DEC-010). Adicional, también se consideraran los siguientes criterios:

1. Falsificacién de alguno(s) de los documentos solicitados para la certificacion, o de las
pruebas escritas.

2. Si de forma repetida se detectaran deficiencias en las labores realizadas por un RPA, a
través de las verificaciones metroldgicas del INDOCAL, se procedera a la suspensién
de la certificacion como RPA, por un periodo de tiempo que va desde tres (03) meses
a un (01) afio, dicha sancién serd notificada al RPA por la direccion juridica del
INDOCAL, previa autorizacién de la Direccién de Metrologia.

3. Cuando se detecte irreqularidad dolosa por parte de un RPA, se procederad a la
cancelacion definitiva de su certificacion, al margen de las acciones administrativas o
legales que considere pertinente para resarcir el dafio causado. Se consideran
infracciones, entre otras:

a) El uso de sellos y precintos con fines de engaio al consumidor.
b) La venta de sellos.
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c) Sellar (con sello amarillo) un instrumento de medida cuando sus errores
superen los limites reglamentarios.

d) Sellar (con sello amarillo) instrumentos con unidades de medida (fuera del SI)
diferentes a las establecidas en la ley No. 166-12- Sistema Dominicano para
la Calidad, y disposiciones establecidas en los Reglamentos Técnicos
Metroldgicos (RTM) vigentes.

e) Realizar las comprobaciones de los instrumentos reparados con patrones que
no sean los establecidos en el reglamento especifico, o utilizarlos sin la
trazabilidad exigible.

f) La expedicién de informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los
hechos.

g) El incumplimiento por parte de los RPA, de las obligaciones relacionadas con
la presentacién de los informes de las labores realizadas al Departamento de
Metrologia Legal, asi como de cualquier otra que les sea requerida, en relacion
a sus labores metroldgicas, y a otras disposiciones que se establezcan.

h) El ajuste sesgado de los errores de los instrumentos, tras su reparacion o
ajuste, aunque se mantengan dentro de los errores maximos permitidos.

i) La utilizacién de procedimientos técnicos contrarios a los reglamentados y el
levantamiento de precintos en momentos o con medios que no estén
autorizados.

j) La entrega de sellos (amarillos) a terceros. ,

k) La manipulacion indebida de equipos de medicion. A J

AM.

Cuando se amerite, se podra cambiar o modificar el alcance de este esquema de certificacion
de personas de acuerdo a los siguientes criterios:

Vaaon

4.8.Criterios para efectuar cambios de alcance.

1. Cambios en la normatividad legal vigente o en la norma de referencia utilizada en el
presente esquema de certificacion.

/
i\
2. Creacidon de normas complementarias afines a este esquema de certificacion. 0

3. Modificacion en el perfil ocupacional
Reparadores PUblicos Autorizados.

o area del conocimiento especifica de los

4. Cambios tecnoldgicos aplicables a este esquema de certificacion.

5. Identificacion de nuevas necesidades del mercado/sector.

%’
La modificacion del presente esquema, se comunicara por escrito a las personas afectadas,
precisando, en caso necesario, el plazo que se concedera para aplicar las nuevas

adecuaciones. "
Ntz

4.9.Criterios para el desarrollo y revision del esquema.

El desarrollo y la revisién de este esquema de certificacion de personas se realiza seguln los
criterios establecidos en las Directrices y Lineamientos del Comité del Esquema del
Departamento de Certificacion de Personas del INDOCAL (OD-DEC-009) y en el




o

inpocat

REPARADORES PUBLICOS AUTORIZADOS EQ-DPE-002-2023
(RPA) REVISION O

Instructivo para el Desarrollo de Esquemas de Certificacion de Personas basados
en la Norma ISO/IEC 17024:2012 (IN-DPE-002).

En ese sentido, durante el desarrollo de este esquema se tomaron en consideracién los
siguientes criterios:

a) La participacion de los/as expertos/as durante el desarrollo del esquema;

b) Representacion equitativa de los intereses de cada una de las partes interesadas;

c) Identificacién de los prerrequisitos y su vinculacién con los requisitos de la competencia;

d) La identificacion y alineacién de los mecanismos de evaluacién con los requisitos de
competencia.

Para fines de revisién de este esquema, el Comité del Esquema se reunira al menos una (1)
vez al afio, tomando como referencia la fecha de aprobacién del mismo.

En caso que exista un cambio que amerite la modificacidn del alcance (tecnoldgico, del
conocimiento especifico, de un requisito legal, etc.) o si la norma ISO/IEC 17024:2012 se
actualiza y establece nuevos requisitos para un esquema de certificacion de personas, el
Comité de Esquema podra reunirse de manera extraordinaria.

El cumplimiento de estos criterios quedara evidenciado en las Actas Sesién Comité del

Esquema (FO-DPE-004), Formulario Control de Asistencia (FO-DEC-004) y en el
documento del esquema.

. REFERENCIAS

NORDOM ISO/IEC 17024:2012, Evaluacién de la conformidad: Requisitos generales para
los organismos que realizan la certificacién de personas.

ISO/IEC 17000 Evaluacién de la conformidad. Vocabulario y principios generales;
ISO/IEC TS 17027:2014 Evaluacion de la Conformidad - Vocabulario relacionado con la
competencia de las personas que son usados para la certificacién de personas.
Reglamento Técnico Metroldgico (RTM-007-2022) para la aprobacion de Reparadores
Publicos Autorizados - RPA

Reglamento Técnico Metrolégico (RTM-001-2021) Aprobacién de modelo de
instrumentos de medida - procedimiento general - 2da. Revision

Reglamento Técnico Metroldgico (RTM-002-2022) Verificacién de surtidores de
combustibles liquidos (gasolina, diésel y kerosene)

Reglamento Técnico Metrolégico (RTM-003-2012) Control metrolégico de los equipos que
se utilizan en la comercializacién del Gas Licuado de Petrdleo (GLP)

Reglamento Técnico Metroldgico (RTM-006-2020) Verificacién de instrumentos de pesar
de uso comercial y control de peso corporal.

Directrices y Lineamientos del Comité del Esquema del Departamento de Certificacion
de Personas del INDOCAL (OD-DEC-009);

Directrices y Lineamientos sobre Servicios de Certificacién de Personas (OD-DEC-010);
Procedimiento Descripcidon del Proceso de Certificacion de Personas (PR-DPE-001);
Instructivo para el Desarrollo de Esquemas de Certificacién de Personas (IN-DPE-002)
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